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Ansicht und Leitungsfuhrung Bauteilseite 
View of tracks on component side 




Ansicht und Leitungsfuhrung Lotseite 
View of tracks on solder side 
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Ansicht und Leitungsfuhrung Bauteilseite 
View of tracks on component side 
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Ansicht und Leitungsfuhrung Lotseite 
View of tracks on solder side 
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Achtung.' MOS~Baureiie 
Caution. MOS components 
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